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〔方法〕成人心臓手術後患者 25 例を対象とし、 2 つのプロトコールを順次実施した。第一のプロトコールでは、人
工呼吸器を 3 つの条件、すなわち大きい一回換気量 (12 ml/kg) 、分時換気量を変えずに一回換気量を半減 (6 ml/kg) 、
一回換気量 (6 ml/kg) も分時換気量も半減、の 3 条件で測定した。第二のプロトコールでは自発呼吸が出現した状態
で、人工呼吸条件を SIMV と PSV の併用、 PSV、 PSV でしかも再呼吸ループを最短化した場合の 3 条件で測定した。







一回換気量 12 ml/kg 一回換気量 6 ml/kg 一回換気量 6 ml/kg 
呼吸回数 10 回/分 呼吸回数 20 回/分 呼吸回数 10 回/分
Bias OImin) 0.09 -0.67 -1.73 
Precision OImin) 1.00 0.73 1.27 
直線回帰式傾き 1.00 0.88 0.70 
相関係数 (R) 0.47 0.79 0.34 
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〔総括〕人工呼吸下で、部分的二酸化炭素再呼吸法による心拍出量測定の精度を決めるのは一回換気量ではなく分時
換気量である。自発呼吸が存在する条件下では、精度が低下するだけでなく、二酸化炭素の再呼吸自体が換気に影響
し、精度低下の一因となる。
論文審査の結果の要旨
心機能評価を正確に、しかも低侵襲、低コストに実施することは麻酔、集中治療分野の重要な課題である。本研究
は、分時換気量および自発呼吸が、部分的二酸化炭素再呼吸法による心拍出量測定に与える影響を検討した臨床研究
である。結果より、部分的二酸化炭素再呼吸法による心拍出量測定に影響を与えるのは、一回換気量ではなく分時換
気量であり、低分時換気量下では心拍出量を過小評価することが明らかとなった。また一回換気量にばらつきがある
自発呼吸下では、その測定精度が低下するだけでなく、二酸化炭素再呼吸により一回換気量、呼吸数、分時換気量が
増加し、呼吸負荷を増大させることが明らかとなった。これらの結果は新しい技術の有用性と限界を明確にしたもの
であり、本研究は麻酔、集中治療分野での患者管理に関して、臨床上重要な情報を提供するものであり、学位の授与
に値すると考えられる。
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